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Synchroset je souprava s optimalizovanym sloZenim, sestavajici ze dvou roztoku, A a B, které se
pouZiji na konci bunécné kultivace vzorku periferni krve a kostni di‘ené. Synchroset se dodava
jako kapalina, 4 zkumavky po 1,5 ml pro kazdy roztok (A a B), pFipravené k pouZiti podle nize

uvedeného navodu.
Pouziti

Synchroset se pouZiva k synchronizaci bunék ze vzorkii celé periferni krve a kostni diené,
odebranych v heparinu, které jsou kultivovany pro naslednou chromozomalni analyzu. Produkt
je urcen vyhradné pro pouziti kvalifikovanymi lékai'skymi odborniky pro klinickou analyzu v
klinickych/lékaiskych laboratotich. Synchroset neposkytuje diagnostické informace sam o sobé.
Navod k pouZiti v§ak podrobné popisuje ¢innosti a zpiisoby pouZivané operatorem k tomu, aby
byl produkt vhodny pro naslednou analyzu karyotypu.

Material obsazeny v soupravé

Produkt Kat. ¢islo Format Skladovani Trvanlivost*
Synchroset EKAMTSO008 4x1,5ml roztok +2°/+8°C 12 mésicia
A
4x1,5ml roztok B

e trvanlivost od data vyroby, pokud je vyrobek skladovan a je snim zachazeno podle
uvedenych instrukei

Stabilita vvrobku

Synchroset se piepravuje pri +2/+8°C a po obdrZeni v laboratori se skladuje pii +2/+8°C, do
data expirace, uvedené na etiketé produktu.

Doporuceni pro pouziti

e Skladujte mimo dosah svétla.
e Pro diagnostické pouziti in vitro. Pouze pro profesionalni pouZziti.
o NepouZivejte, pokud:

- Médium se zda byt zakalené.
- Obal byl poskozeny.

Pozor! Prectéte si bezpecnostni listy (MSDS) a dodrzujte informace o manipulaci s produktem.
Obsluha musi nosit vhodné ochranné prostredky, jako jsou ochranné brvle, kombinézy,
ochranné bryle, ochranné plasté a rukavice.




Nezbvtné vvbaveni, neobsazené v soupravé

* Sada mikropipet s variabilnim objemem azZ po 100 pl a jednorazové Spicky.
* Odstiedivka.

* Termostat s presnou regulaci teploty (37°C +0,5°C)

Omezeni

Kazda vyrobena sarZze Synchrosetu je diikladné testovana, aby byla zajisténa optimalni uc¢innost
pro diagnostické postupy in vitro.

Pouziti této soupravy nebylo ovéieno pro jiné cely, neZ je uvedeno zamySlené pouZziti.
Synchroset je urcen pouze pro profesionalni laboratorni vyuZiti; v§echny vysledky by mél
personal interpretovat a dokumentovat na zakladé cytogenetickych zkusSenosti nebo
ekvivalentné, s ohledem na jiné relevantni vysledky testti. Produkt je urcen k pouziti s jinymi
diagnostickymi testy a jeho terapeuticky icinek by nemél byt provadén pouze na zakladé
vysledku kultury. Spole¢nost Euroclone neni zodpovédna za klinickou diagnézu.

Navod Kk pouziti

Protokol:

* Po 48-72 hodinach kultivace pridejte 20 pl roztoku A/ml bunééné suspenze.
* Inkubace pi‘es noc (min 14 - max 20 hodin).

* Pridejte 20 pl roztoku B/ml bunééné suspenze.

¢ Inkubujte po dobu 5 hodin (neni tifeba promyvat buiiky).

* Pridejte 10 pl Colcemidu (10 pg/ml)/ml.

* Inkubujte pri teploté 37 = 2 °C po dobu pfibliZzné 1 hodiny. Inkubaci lze zkratit na 15 minut,
pro ziskani vysokého po¢tu prometafazi.

Poznimky

U hematologickych vzorkii je vhodné stanovit pocet jadernych bunék obsaZenych ve vzorku
( optimalni koncentrace je 1x10°).

Chromozomalni preparaty po buné¢né synchronizaci vyZaduji delsi dobu oSetieni trypsinem,
aby se ziskalo adekvatni pAsmo GTG nebo RHG.

Pro dosaZeni vysoce kvalitnich vysledki (vysoky mitoticky index/vysoké rozliSeni pasma >550
pasem) je pouziti Synchrosetu doporuceno spole¢né s kompletnim médiem vyrobce Euroclone,



optimalizovanym pro periferni krev (chromosome medium P) a kostni dief ( chromosome
medium M).

Pro dalsi informace o produktech kontaktujte kancelaf technické pomoci Euroclone:
E-mail: tsa@euroclone.it
T: +39 02381951

Webové stranky: www.euroclone.it



